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RESUMEN
Los conocimientos y la tecnologia estan cambiando rapidamente la practica de la Odontologia para
mejorar nuestros conocimientos y el servicio a nuestros pacientes. :
El sistema endodéntico Endox nos permite en una primera fase la medicion apical y posteriormente en
una segunda fase la desvitalizacién y esterilizacion, mediante la utilizacién de |a corriente alterna de alta
frecuencia, ya que elimina tanto el tejido vasculo-nervioso como los microorganismos presentes en los
canales radiculares.
Este estudio demuestra que la utilizacién del Endox mejora los resultados clinicos para satisfaccion tanto
de los profesionales como de los pacientes.
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INTRODUCCION

El tratamiento endodéncico racional debe basarse en un conocimiento de los conceptos
biolégicos del proceso patolégico, de su historia natural y de los principios quimicos, fisicos Yy
terapetticos de la lucha contra los procesos infecciosos.

La demanda del tratamiento endodéncico por parte de los pacientes ha aumentado notablemente,
asi como las expectativas de obtener resultados satisfactorios, incluso a edades avanzadas en las que
surgen alteraciones patoldgicas o problemas de desgaste y deterioro. Por tanto, el odontélogo general se

-enfrenta constantemente al tratamiento de casos cada vez ‘mas dificiles que requieren mejores
conocimientos y experiencia clinica.

Muchos son los avances, fruto de numerosas investigaciones, respecto a materiales, instrumental, etc.,
que se han incorporado al campo de la endodoncia, aunque los principios del tratamiento endodéncico no
se han modificado.

El tratamiento endodéncico convencional tiene un indice de éxito de un 65 - 95%, que puede
acercarse a la cifra ms baja de este intervalo cuando el periodo de seguimiento supera los 10 afios" . El
pronostico dependerd de la calidad ‘del tratamiento @ y del disefio y calidad de la obturacién: las
obturaciones radiculares mal adaptadas y las que quedan a mas de 2mm del apice radicular conllevan un
mayor porcentaje de fracasos %

Aunque [a endodoncia es un tratamiento secuencias y sistematizado, siendo muy importante
respetar todos los pasos terapeliiticos necesarios, todos sabemos que la clave radica en una limpieza y
desinfeccion efectiva de los canales radiculares ademés de una obturacién bien adaptada, que nos asegure
el éxito del tratamiento. En este sentido, el sistema Endox nos permite mediante el uso de una corriente
alterna de alta frecuencia (600kHz por 1/10 seg.).la vaporizacién del tejido pulpar y del contenido
bacteriano. ' -



Ademés, lleva incorporado un sistema endométrico para localizar el 4pice del conducto radicular, todo
ello dirigido a mejorar la calidad del tratamiento endodéncico y de simplificar la sistematica de trabajo.

Hemos realizado 310 tratamientos endodéncicos a lo largo de un afio y medio, utilizando este sistema
para comprobar qué resultados clinicos se obtienen tras su utilizacién dentro del marco de la terapia
endoddéncica convencional.

ESTUDIOS PREVIOS
Sistema de medicién de la temperatura (In vitro) ©

El proyecto experimental se ha estructurado de manera que el diente y su ambiente inmediatamente
circundante quede siempre encuadrado por una telecamara de rayos infrarrojos. La operacién de la
aplicacién de la corriente de alta frecuencia se ha registrado con una video cdmara (VHS). La corriente de
alta frecuencia se aplica durante 1/10 seg., la energia liberada en forma de calor se conduce por los tibulos
dentinarios sobre la superficie radicular, hecho recogido por la telecAmara de rayos infrarrojos que
informa del aumento de la temperatura en grados Kelvin reflejado en una escala cromatica, suministrando
datos sobre temperatura de partida, variacion de temperatura, momento preciso del comienzo y fin de
tratamiento. El aumento méaximo de la temperatura se produce en la zona apical siendo de 14 + 2 Kelvin y
de 12 + 30 Kelvin en la zona periapical.

Valoraciéon de la superficie del canal radicular al micfosc0pi0 electrénico analitico (REM),
estereomicroscopio y microscopio electrénico de barrido (SEM), (In vitre, In Vivo) ¢

Los resultados de la valoracién de la superficie radicular en los estudios in vitro y en vivo son
similares.

Siguiendo las instrucciones de uso del Endox y tras aplicar la corriente de alta frecuencia, estos
estudios evidencian la desaparicion del tejido pulpar en la zona interesada por la vaporizacién, estando
exenta de particulas dafiadas o laceradas. La superficie dentinal presentaba un buen grado de detersién
macroscopica, estaba lisa y no presentaba smear layer o zonas desintegradas. Se observa la ausencia o la -
presencia muy esporéadica de alguna oclusién de los tubulos dentinarios que aparecen totalmente claros y
sin prolongamientos odontoblasticos.

En la zona del conducto no afectada por la vaporizacion se visualizan residuos del tejido pulpar tales
como vasos sanguineos, tejido nervioso y tejido conectivo. La reiterada aplicacién de la corriente alterna
de alta frecuencia ha permitido obtener resultados netamente mejores.

Determinacién cuantitativa de la reduccién de gérmenes en el conducto radicular (In vitro) ©®

La investigacion se realizé en 30 dientes uniradiculares divididos en 2 grupos, el primero inoculado con
Escherichia coli (ATCC 25922) y el segundo con Stafilococus aureus (ATCC 25923). Las bacterias han
sido marcadas con 99m Tc/T 172 99m. ;

El empleo de gérmenes a marcaje radioactiva supone una gran ventaja por cuanto hace posible el célculo
y la eliminacién por filtracion del error absoluto del procedimiento.

La determinacién de la actividad permite de hecho una cuantificacién extremadamente exacta de
gérmenes residuales que eventualmente puedan permanecer en el conducto radicular. La cantidad de
suspension bacterioldgica y la utilizacion de un detergente hace razonable suponer la contaminacion del
sistema de conductos accesorios.

Se ha comprobado que la utilizacién del Endox elimina los gérmenes del conducto primario y de los
conductos accesorios. '




MATERIAL Y METODOS

Hemos realizado 310 tratamientos endodéncicos utilizando el sistema Endox (Fig. 1), en un
periodo de afio y medio, tanto en dientes unirradiculares como en multirradiculares, en pacientes de
edades comprendidas entre los 7 y 68 afios. Clinicamente 248 pacientes mostraban sintomatologia de
pulpitis irreversible, de los cuales 33 presentaban signos inflamatorios evidentes (abceso), los 62
pacientes restantes no referian sintomatologia clinica, aunque a la exploracién se evidenciaron 21 fistulas
vestibulares. Independiente de estos casos, hemos realizado 10 retratamientos en un primer y segundo
premolares superiores, en 2 caninos superiores, en 3 caninos inferiores y en 3 primeros molares
inferiores, que presentaban fistula vestibular de varios meses de evolucion. Radiol6gicamente en 57
casos se observd imagen radioliicida periapical, 195 casos mostraron ligero ensanchamiento del espacio
periodontal y en el resto la radiologia era normal. El tratamiento endodéncico se realizé en una misma
sesion en 291 casos y en dos sesiones en los 19 restantes, ya que estos casos se presentaron de urgencia y
no disponfamos de tiempo suficiente para finalizar la terapia, dejando en la cdmara pulpar un algodén sin
medicacién alguna. '

Los pacientes que presentaban abceso fueron tratados previamente con antibiGticos y/o
antiinflamatorios durante una semana, excepto en tres casos en que los pacientes se marchaban de viaje al
extranjero y se realizé Ja endodoncia sin la prescripcion antibiético previa y en una misma sesion.

Todos los pacientes fueron anestesiados y €l drea de trabajo aislada con dique de goma. Se utilizé el
sistema Endox segiin instrucciones. El Endox consta de un panel de control donde estan situados los
mandos, indicadores, etc., y con dos tomas, una para el electrodo activo que tiene un mango donde se -
coloca la punta elegida, segin el didmetro del conducto, y otra para el electrodo neutro que tiene un
cilindro metélico, que debe sujetar el paciente en su mano para cerrar el circuito. Podemos utilizar 3

puntas, una negra mas ancha para molares (30mm. long./. 0,20mm 0), una roja maés-fina (24mm. "

long./0,15mm 0), y una verde recubierto de teflén (aislante) que sirve exclusivamente para la medicién de .
la longitud de trabajo en casos de necrosis pulpar. : T a7

Se procede a la apertura de la cdmara pulpar hasta visualizar la entrada de los conductos
radiculares, en caso de hemorragia, utilizar H,O, para la hemostasia y secar la entrada de los conductos
radiculares con puntas de papel o algodén. En los casos de pulpitis necrética, lavar los conductos con
suero fisioldgico, para garantizar el paso de la corriente, no se debe utilizar hipoclorito de sodio u otra
solucién salina pues impiden el paso de ésta. -Seguidamente se le da al paciente el mango metalico
(electrodo neutro) para que lo sujete, y se va introduciendo la punta elegida (electrodo activo) en el
interior del conducto. El Endox emitird un sonido intermitente rapido que se hace mas lento al alcanzar la
constriccion apical (si supera ésta, el sonido se hace continuo), a continuacién se hace pasar la corriente
alterna de alta frecuencia, seglin instrucciones, que vaporiza tejido pulpar y microorganismos. Terminada
la desvitalizacion, comprobamos de forma manual con una lima convencional la existencia de restos
pulpares, no encontrando ninguno, procediendo a la obturacién de los conductos previa ampliacién del
lumen del conducto tamafio ISO 30. '

En los casos de retratamiento no es necesario la eliminacién completa del material de relleno, pero ‘si
llegar al apice, midiendo la longitud de trabajo mediante control radiolégico y colocando un stop de goma
en la punta elegida a dicha longitud, se procede segin instrucciones.

RESULTADOS Y DISCUSION

La precisién de la medicién endométrica, comprobada radiologicamente, fué exacta en un 97 %,
coincidiendo con otros trabajos !* '), teniendo mas dificultades en los casos de necrosis pulpar, utilizando
en 19 casos la punta recubierto por teflén y no pudimos obtener la medicién electronica en 9 casos. Estos
resultados estdn en consonancia con diferentes estudios endométricos ('>?%  Otros autores que han
utilizado el Endox ©® describen un resultado del 80% de exactitud.






